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WOJT GMINY DRUZBICE

Wykonawey
ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia publicznego

dotyczy: odpowiedzi na zapytanie do tresci zapytania ofertowego ,,Zakup sprzetu
i wyposazenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Druzbice wspolfinansowanego ze
Srodkéw  Funduszu Sprawiedliwosci, ktérego dysponentem jest Minister
Sprawiedliwosci”.

Wéjt Gminy Druzbice informuje, iz w dniu 27.06.2018 r. do Urzgdu Gminy
w Druzbicach wptyngto mailem zapytanie do zapytania ofertowego o nastepujacej tresei:

1. ,,Czy Zamawiajacy dopusci na zasadzie réwnowaznosci deske ortopedyczng firmy
Ferno USA , o podanych nizej parametrach: -deska ortopedyczna z polietylenu
wypelniona pianka poliuretanowa.  -posiada podtuzny otwor pozwalajacy na
unieruchamianie kazdej nogi oddzielnie. -posiada 22 otwory po obwodzie deski
pozwalajgce na zastosowanie réznych sposobéw unieruchomienia pacjenta.
-wbudowane w otwory sworznie umozliwiaja zaczepienie uprzezy do wyciagarki.
-Scigte zakorczenie od strony nég umozliwia latwe manewrowanie w waskich
przestrzeniach, za$ gladka powierzchnia umozliwia delikatne przesuwanie pacjenta.
-deska posiada unieruchomienie glowy typu klocki i komplet 4 pas6w. -wykonana
jest z materiatéw przenikliwych dla promieni X. -obcigzenie maksymalne 204 kg
-waga: 6,6 kg -wymiary: 183 x 41 x 4,5 (dt. x szer. x wys.).

Uzasadnienie: Zaproponowana deska jest zgodna z Minimalnymi standardami
wyposazenia podmiotéw KSRG w zestawy ratownictwa medycznego /zatacznik Nr 3
/- Zasady organizacji ratownictwa medycznego w KSRG z 2013 r.”

2. ,Czy Zamawiajagcy wymaga zeby defibrylator AED byl zgodny z ,,Ramowymi

minimalnymi wymaganiami techniczno - uzytkowymi dla zautomatyzowanych
defibrylatoréw (AED) w KSRG” - zatwierdzonymi przez Komendanta Gltéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w lipcu 2013r?
Uzasadnienie: Jednostki OSP dziatajace w KRSG maja obowigzek dziala¢ zgodnie
z Zasadami przyjetymi w KSRG w zwiazku z tym powinny uzywaé sprzetu
0 parametrach zaakceptowanych w KSRG. .Ramowe minimalne wymagania
techniczno-uzytkowe dla zautomatyzowanych defibrylatoréw w KSRG okreslajg jakie
powinno by¢ wyposazenie takiego urzadzenia dla strazakéw OSP migdzy innymi
opisuje torbg, ilos¢ elektrod, pojemno$é baterii, itp.”



Na przytoczone wyzej zapytania udzielono nastepujace odpowiedzi:

Ad. 1. Zamawiajgcy informuje, ze deska musi byé zgodna z minimalnymi
standardami wyposazenia podmiotéow KSRG w zestawy ratownictwa medycznego
okreslonymi przez Komendanta Gtéwnego Panistwowej Strazy Pozarnej w ,,Zasadach
Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo — Gasniczym”
z lipca 2013 roku.

Ad. 2. Zamawiajacy informuje, ze defibrylator musi byé zgodny z minimalnymi
standardami wyposazenia podmiotéw KSRG w zestawy ratownictwa medycznego
okreslonymi przez Komendanta Gléwnego Panstwowej Strazy Pozarnej w ,,Zasadach
Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo — Gasniczym”
z lipca 2013 roku.

Wait i ny Druzhice
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